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Časná komplikace ošetření disekujícího 
intrakraniálního aneuryzmatu 
ve vertebrobazilárním povodí fl ow-diverterem

Early complication after treatment of dissecting intracranial aneurysm 

in vertebrobasilar circulation with a fl ow-diverter
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Vážená redakce,

fl ow-divertery jsou relativně novou generací 

stentů k endovaskulárnímu ošetření intrakra-

niálních aneuryzmat [1,2]. Původně byly určeny 

k ošetření velkých neprasklých aneuryzmat na 

arteria carotis interna (ACI) nebo na bazilár-

ních a vertebrálních arteriích, pro fuziformní 

a disekující aneuryzmata a pro sakulární aneu-

ryzmata se širokým krčkem a s nízkým pomě-

rem vak aneuryzmatu/ krček. Postupně začaly 

být využívány i pro malá aneuryzmata, aneu-

ryzmata na arteria cerebri anterior a na úse-

cích M3–M4 arteria cerebri media, rekurentní 

a prasklá aneuryzmata [1,3]. Existuje řada typů 

fl ow-diverterů jako např. PED (Pipeline Em-

bolization Device, Covidien, Mansfield, USA), 

FRED (Flow Re-direction Endoluminal De-

vice, MicroVention, Tustin, USA), Silk (Balt Ex-

trusion, Montmorency, Francie), p64 (Phoenix, 

USA) nebo Surpass (Stryker Neurovascular, 

Fremont, USA). Na rozdíl od embolizace, pou-

žití fl ow-diverteru nevede k okamžité okluzi 

na konci ošetření, ale dochází k ní až během 

několika měsíců. Mezi rizika spojená se zave-

dením fl ow-diverterů patří in-stent trombóza 

nebo stenóza (časná i pozdní), okluze vedlej-

ších kortikálních větví nebo perforátorů, per-

forace cévy, perianeuryzmální edém, klinicky 

němý nebo symp tomatický mozkový infarkt 

a opožděné intracerebrální nebo subarach-

noidální krvácení [1,4,5]. V prevenci in-stent 

trombózy po zavedení fl ow-diverteru hraje 

významnou roli duální protidestičková tera-

pie (klopidogrel v kombinaci s kyselinou ace-

tylsalicylovou), která je zahajována několik dní 

před plánovaným zavedením stentu a dopo-

ručuje se v ní pokračovat 6 týdnů až několik 

měsíců [6]. 

Prezentujeme případ 61leté ženy s nega-

tivní rodin nou anamnézou, nekuřačku, dis-

penzarizovanou pro membranózní glo-

merulonefritidu, arteriální hypertenzi 

a hypercholesterolemii, která byla ve spádu 

vyšetřována pro asi měsíc trvající ostrou bo-

lest hlavy na levém temeni a za levým okem 

narušující její každoden ní aktivity i spánek. 

Vyvolávající příčiny si nebyla vědoma. Prak-

tický lékař a ortoped nezjistili příčin nou pa-

tologii, rentgen vedlejších nosních dutin byl 

s normálním nálezem, úlevu nepřineslo ani 

ošetření chrupu. MR mozku však detekovala 

zčásti trombózované aneuryzma velikosti 

23 × 16 × 11 mm v blízkosti úseku P1 arteria 

cerebri posterior (ACP) vlevo, které neurolog 

pro absenci neurodefi citu hodnotil jako inci-

dentální (obr. 1A). Doplněná DSA mozkových 

tepen vč. 3D zobrazení potvrdila diseku-

jící, nepravidelné, parciálně trombózované 

aneuryzma úseku P1 ACP vlevo s úzkým 

krčkem a mírným zúžením P1 v místě krčku 

(obr. 1B). Po 2den ní přípravě duální protides-

tičkovou léčbou byl do levých segmentů 

P1– P2 úspěšně zaveden fl ow-diverter FRED 

(3 × 19 m m), který byl pro stenózu po za-

vedení dilatován 2,5mm balonkem (Gate-

way, Stryker, Fremont, USA) (obr. 1C). Po vý-

konu byla pa cientka standardně zajištěna 

72 h Fraxiparinem (Aspen Pharma Trad  ing 

Limited, Dublin, Irsko). Celkově byla v dob-

rém stavu s normálními hodnotami krevního 

tlaku a bez známek cerebrální komplikace. 

Pátý den po ošetření, v den plánovaného 

ukončení hospitalizace, se v dopoledních 

hodinách u pa cientky objevila celková sla-

bost s postupným rozvojem centrální parézy 

n. VII. vpravo a parézy pravé horní končetiny. 

Navzdory tomu, že urgentně provedené CT 

a CTA mozku neprokázaly relevantní patolo-

gii, začala být nemocná somnolentní a k fa-

ciobrachiální pravostran né paréze se přidalo 

i velmi lehké oslabení pravé dolní končetiny. 

Po domluvě s intervenčním radiologem byl 

podán intravenózně Integrilin (Glaxo Opera-

tions UK Ltd., Brentford, Velká Británie) a do 

medikace byl vrácen Fraxiparin v preven-

tivní dávce. Další vývoj byl příznivý, ve ve-

černích hodinách se zlepšilo vědomí i pra-

vostran ná hemiparéza. Třetí den od vzniku 

komplikace byla pa cientka při soustavné re-

habilitační péči schopna samostatné chůze, 

avšak přetrvávalo zpomalené psychomoto-

rické tempo. Kontrolní CT mozku sedmý den 

od komplikace (obr. 2A) zobrazila novou ne-
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expandující hypodenzitu v oblasti levého 

talamu v průměru cca 20 mm odpovídající 

subakutní ischemii a zvětšení ztrombózo-

vaného vaku aneuryzmatu v důsledku jeho 

postupného dotrombózování. Následující 

den byla pa cientka bez neurodefi citu pro-

puštěna domů s doporučením klidového re-

žimu po dobu 2 měsíců, s duální protidestič-

kovou medikací na 6 týdnů a s doporučením 

na udržení spíše nižšího krevního tlaku. Kon-

trolní MRA za 2 měsíce po intervenci potvr-

dila plnou obliteraci aneuryzmatu (obr. 2B). 

Šest měsíců po výkonu byla pa cientka bez 

nové neurologické symp tomatiky.

Léčba aneuryzmat v přední cirkulaci 

s použitím fl ow-diverterů, především aneu-

ryzmat na ACI, se v komplexních cerebrovas-

kulárních centrech stala běžnou praxí. Pou-

žití flow-diverterů pro léčbu aneuryzmat 

v zadní cirkulaci však stále zůstává více rizi-

kové pro signifi kantně vyšší procento kom-

plikujících mozkových ischemií. Zavedením 

fl ow-diverteru (speciálního hustě pleteného 

stentu) do místa přechodu mateřské cévy 

a aneuryzmatu dochází k „odklonění toku“ 

krve z aneuryzmatu, což následně vede 

k trombóze aneuryzmatu v čase. Zároveň 

fl ow-divertery poskytují kostru pro přerůs-

tání endotelu a tím k hojení a rekonstrukci 

mateřské cévy, ve většině případů se zacho-

váním perforátorů a vedlejších kortikálních 

větví [2,5]. Po zavedení fl ow-diverteru FRED 

bylo kompletní okluze dosaženo po 3 měsí-

cích u 42 %, po 6 měsících u 88 % a po 12 mě-

sících u 96 % aneuryzmat [7]. Statisticky 

významnými rizikovými faktory jsou gigan-

tická, fuziformní a disekující aneuryzmata, 

periferní lokalizace aneuryzmat a aneuryz-

mata v zadní cirkulaci [1,5,8]. Posledně jme-

novaná aneuryzmata mají mnohem vyšší ri-

ziko mortality, ischemické příhody a infarktů 

v povodí perforátorů [5]. Ischemické kompli-

kace vznikají jako následek tvorby trombu 

na stěně stentu, který vede k okluzi mateř-

ské cévy, vedlejších větví, perforátorů nebo 

vzdálené trombembolické příhodě. 

Obr. 1. Zčásti trombózované aneuryzma velikosti 23 × 16 × 11 mm v blízkosti úseku P1 arteria cerebri posterior vlevo před ošetřením 
(A – MR, B – DSA). C – kontrolní DSA aneuryzmatu po úspěšném zavedení fl ow-diverteru.
Fig. 1. Partially thrombosed aneurysm (size 23 × 16 × 11 mm) near the P1 section of the cerebral posterior artery before treatment 
(A – MRI, B – DSA). C – control DSA of aneurysm after successful endovascular treatment with a fl ow-diverter.

A B C

Obr. 2. A – Kontrolní CT mozku 7. den od komplikace s novou neexpandující hypodenzi-
tou v oblasti levého talamu v průměru cca 20 mm odpovídající subakutní ischemii. 
B – Kontrolní MRA za 2 měsíce po intervenci s plnou obliterací aneuryzmatu. 
Fig. 2. A – Control brain CT on the 7th day from a complication with a new non-expan-
ding hypodensity in the left thalamic area, approximately 20 mm in diameter, corre-
sponding with subacute ischaemia. B – Control MRA 2 months after intervention with 
full aneurysm obliteration.

A B
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U námi prezentované pa cientky šlo 

o ošetření disekujícího, poměrně velkého 

aneuryzmatu v zadní cirkulaci (úseku P1 

ACP), tj. o rizikové aneuryzma. Příčinou tala-

mického infarktu, který vznikl 5. den po za-

vedení fl ow-diverteru, byl pravděpodobně 

uzávěr ipsilaterálních paramedián ních per-

forátorů odstupujících z proximálního 

úseku ACP. V literatuře jsou popsány pří-

pady mozkových ischemií při uzávěru těchto 

paramedián ních arterií [9]. Percheron popsal 

několik typů odstupů těchto paramedián-

ních arterií, přičemž u nejčastějšího typu 1

odstupuje z každé ACP jedna parame-

dián ní talamická arterie zásobující ipsilate-

rální talamus [10]. 

Závěrem lze shrnout, že popsaný endo-

luminální přístup, kdy vak aneuryzmatu ne-

musí být ošetřen, eliminuje riziko intrapro-

cedurálního prasknutí aneuryzmatu. V zadní 

cirkulaci je však spojen s vyšším rizikem is-

chemických komplikací. Tento přístup také 

zcela neeliminuje možnost opakovaného kr-

vácení z aneuryzmatu. K prevenci in-stent 

trombózy je zásadní podávání duální pro-

tidestičkové terapie před výkonem a po 

něm [6].
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